


Kurzanleitung – Norovirus(GI & GII) Test 
 

Willi Fox Norovirustest                                                                      Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung!                                                             12.10.2022/rb 

Im Labor durchzuführen: 

1. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben. 
 
• Schütteln Sie das Probensammelröhrchen gründlich. 

• Nehmen Sie ein Papiertuch und brechen Sie die Verschlussspitze des 
Probensammelröhrchens vorsichtig mit einer drehenden Bewegung ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2 Tropfen Probelösung in die Probeöffnung der Testkassette geben. 
 

 2. 10 Minuten warten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nicht länger als 20 Minuten mit Ergebnis ablesen warten!! 

3. Testergebnis ablesen 
 

Norovirus GI positiv: 
 
 
 
                         Testlinie Norovirus (GI) 
 
 

                               Grüne Kontrolllinie (C)  
                               bestätigt korrekten   
                               Ablauf des Tests 

                          
 
 
 
 

Eine rote Linie (GI) und eine 
grüne Linie erscheinen im Sichtfenster 

 

Norovirus GII positiv: 
 
 
 
 
 
                          Testlinie                 
                          Norovirus (GII) 
 
 
 
 
 
 

Eine rote Linie (GII) und 
eine grüne Linie 

erscheinen im Sichtfenster 

Norovirus GI+GII positiv: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwei rote Linien (GI+GII) 
und eine grüne Linie 

erscheinen im Sichtfenster 

Norovirus negativ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nur eine grüne Linie erscheint in 

der Kontrollregion (C):    

 
Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit  
               von 10 bis 20Minuten ablesen! 

 

Ungültiges Testergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keine grüne Linie  erscheint 

in der Kontrollregion (C). 

 
Der Test ist ungültig und sollte 
wiederholt werden! 

 
Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann  schwächer oder stärker sein und somit zwischen rosa und rot 
variieren. 

 


